SBC-2024-251智能酶液机功能要求、配置说明及技术需求
1. 控制方式有手势控制、脚踏控制、触摸屏控制等。
2. 自动记录使用时间及出液量，并统计月份配液次数和报警次数。
3. 洁杯桶、回收桶容量≥40只，配置5升专用清洗液桶。
4. [bookmark: _GoBack]预处理液容器一用一换，有效杜绝交叉感染，提高临床感控的标准，保护患者及医护人员的生命安全。
5. 高清触摸屏≥4寸，出液量可调，取杯、配液、回收等过程显示。
6. 具有洁杯桶余量、回收桶装满和清洗液不足等报警功能。
7. 含酶预处理液原液使用，现用现取，缩减单独酶液稀释配比环节，提高时效。
8. 记录床旁预处理的工作情况、报警信息，并且可以统计月份清洗剂使用次数，为临床提供真实可靠的统计数据。


