SBC-2025-L005医疗动力系统
设备功能要求、配置说明及技术需求

1、   数量  1 台

2、   能够为血管腔内减容导管系统提供稳定动力输出

3、   体积小，便于移动及收纳

4、   动力连续输出时间不少于10分钟

[bookmark: _GoBack]5、   具有安全保护措施
