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设备功能要求、配置说明及技术需求

1.整机构成：操作电脑、显示屏可触屏操作，机身内置条码扫描仪；
2.通道数量：不低于4个检测通道；
3.报告参数：能提供R、K、Angle(α）、MA、CI、LY30、EPL等常规参数；
4.报告模式：图形+数据；
5.通道差及测量重复性：R、Angle、MA值CV ≤ 10%;
6.配套试剂：具有原厂注册的全套检测试剂，具备原厂注册质控品，保证结果准确，提供注册证；
7.连续工作时间：机器支持连续工作时间≥24小时；
8.温度准确度与波动度：正常测试条件下（37℃）准确度不超过±0.3℃，波动度不超过0.3℃，支持温度超出范围提示；
9.联网功能：支持无线联网及有线联网，具备USB接口
10.信息传输：对接医院HIS/LIS系统（双向），实现报告结果自动上传。
